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Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo Ustugowo Remontowe

REMODEX

Zaktad Badan i Wdrozen Przemystu Meblarskiego Sp. z o.0.

LABORATORIUM BADAWCZE

Gruszezyn, ul. Le$na 12 Email: biuro@remodex.com.pl tel./fax +48 61 817 49 97
62-006 Kobylnica KRS 0000099068 tel. kom. +48 601 391 825
Nr zlecenia 57/20 Data otrzymania zlecenia 21.02.2020
Zleceniodawca KART MAP Spoéika Jawna
(nazwa, adres) Nikielkowo, ul. Parkowa 3
10-376 OLSZTYN

Wyrdb Szafy medyczne 2 drzwiowe 1800/1900 x 600 x 420
(@, Symbol MDW/1S, MDW/IN, MDW/INS, MDW/1K, MDBW/1S, MDBW/IN,
pgrogicen) MDBW/INS, MDBW/1K
Opis probki Szafy wykonana z blachy o gr.0,8 mm . Drzwi witrynowe w postaci ramek z blachy

wypetnionych szybami z szkla hartowanego o grubosci 3 mm. Drzwi dolne wykonane z

blachy Drzwi zawieszone na zawiasach kotkowych zamykane na zamek ryglowy i klucz.

Wewnatrz trzy potki szklane ze szkta hartowanego gr. 5 mm spoczywajaca na

katownikach z przyssawka umieszczonych w otworach rusztu. Szafy typu MDBW

posiadajg w Scianach bocznych wstawione szyby ze szkta hartowanego gr. 3 mm .

Rodzaj i zakres badan
ogblne wymagania bezpieczenstwa, statecznos$¢, wytrzymato$é i trwatosé
Metodyki badawcze PN-EN 16122:2012 Meble do przechowywania uzytkowane w mieszkaniu i
(numery i tytuly norm) poza mieszkaniem. Metody badan wytrzymalosci, trwatosci
1 statecznosci.

PN-EN 16121+A1:2017 Meble do przechowywania uzytkowane poza
mieszkaniem. Wymagania bezpieczenstwa,
wytrzymatosci, trwatosci i statecznosci.

Data przyjecia probek 02.03.2020 [ Data zakonczenia badan: | 07.04.2020

Dokument identyfikujgcy
probki

dokumentacja rysunkowa

Wynik badania

POZYTYWNY

Laboratorium Badawcze Przedsigbiorstwo Ustugowo-Remontowe "REMODEX" Zaktad Badari i WdroZeri
Przemystu Meblarskiego Spotka z Ograniczong Odpowiedzialnosciq oswiadcza, Ze wyniki badarn odnoszq si¢
wylgcznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody raport nie moze byé powielany inaczej, jak tylko w calosci.

Uwagi

Prowadzacy badania |

/mgr inz. Piotr Blaszczak/

Przedsiebiorstwo Usiugowo-ie rmorlows
JEMODEX, ZAKLAD BADAN | WDRCZES
PRZEMYSLU MEBLARSKIEGO Sp.zo.c

Gruszezyn, ul. Lesna 12 )
62-006 KKobylnica, tel.fax: H'ITJEI-‘. ‘! r -
JIP 7B2-00-23-618 RECON 00BOSTITI5

Badania autoryzowat:

i

-4

(mgr inz. Piotr Bfaszczak)
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REMODEX  ATEST SPRAWOZDANIE Z BADAN NR:  57/20/01

Sp. z 0.0.

zdnia 09.04.2020

BADANIA

MEBLE DO PRZECHOWYWANIA — WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA

Nazwa wyrobu: Szafy medyczne 2 drzwiowe MDW/1, MDBW/1 1800/1900 x 600 x 420

I Dane dotyczgce badanego mebla( masa catkowita, Srodek cigzkosci):

L Nazwa Masa Obciazenie Masa Wys. §r. Czyoedlzr:ée nt
P- elementu elementu | uzytkowe catkowita ciezkosci bF; daniu?
- kg kg kg mm ---
1 |mebel ‘ 52,5-55,0 | max 200 max 96,5 900/1000 TAK
) witryny 8,9 - 8,9 > 650 NIE
2 | drzwi
dolne 4,2 - 4,2 365/465 NIE
3 |podtka 2,6 32,0 34,6 > 650 TAK
1T Ogolne wymagania bezpieczenstwa :
p.PN-EN Rodzaj badania Wymagania b\;\g::i(a
dostepne krawedzie i narozniki, zaokraglone min. 2 mm
. . lub fazowane, brak ostrych | pozytywny
inne dostepne krawedzie . y =
krawedzi i zadziorow
nogi wykonane z rur, otwarte konce rur Kni .
_dostepne w trakcie uzytkowania z fle D 22kwis nie dotyczy
nie powoduja urazow,
czesci ruchome i nastawne nie uruchamiajg sie¢ w sposéb | nie dotyczy
59 niezamierzony
polgczenia czgsci nosnych nie poluzowujg si¢ pozytywny
smarowanie czgsci przesuwnych nie powoduja plamienia nie dotyczy
) . . . nie opadajg z wysokosci .
fronty zaluzjowe i przesuwne pionowe wicksze] niz 200 mm nie dotyczy
odlegtos¢ od podiogi do wienca dolnego rvnaimniel 100 mm 100 mm
mebli ruchomych (na kétkach) przyndj ) pozytywny
. nie daja si¢ wyciagnac z .
elementy wysuwane (szuflady, tacki) mebla sita 200 N nie dotyczy
punkty przycigcia lub $cisnigcia przy .
skdadaniu i rozkladaniu akceptowalne nie dotyczy
niedopuszczalne, szczeliny
punkty przycigcia lub $cisnigcia miedzy drzwiami i innymi .
i o . . . nie dotyczy
53 podczas dzialania mechanizmow elementami na zawiasach a
korpusem mniejsze niz 7 mm
niedopuszczalne; szczeliny
punkty przycigcia lub Sci$nigcia migdzy drzwiami i innymi oz
podczas normalnego uzytkowania elementami na zawiasach a pozytywny
korpusem mniejsze niz 7 m
klapy poziome ponizej 1000 mm i o | mechanizm zabezpieczajacy .
o masie wickszej niz 0,25 kg przed opadni¢ciem klapy nie dotyczy
5.5 pionowe elementy szklane szklo bezpieczne typu B lub C | pozytywny
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REMODEX  ATEST SPRAWOZDANIE Z BADAN NR:  57/20/01

Sp. z 0.0.

zdnia 09.04.2020

MEBLE DO PRZECHOWY WANIA — WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA

Nazwa wyrobu: Szafy medyczne 2 drzwiowe MDW/1, MDBW/1 1800/1900 x 600 x 420

111 Badanie statecznosci :

p.PN-EN . Wyma- Wynik
16121 Badania Dane badawcze gania badania
mebel nieobcigzony, drzwi,
5.6.1 |szuflady, klapy zamknigte, sila pionowa, 750 N nie dotyczy
mebel o wysokosci < 1000 mm
mebel nieobcigzony, drzwi, .
5.6.2 |szuflady, klapy zamknigte, sﬂ.a L 350N - pozytywny
sita pozioma 50 N =
mebel o wysokosci >1000 mm g
mebel nieobcigzony, drzwi, L =
5.63 | wszystkie szuflady, klapy otwarte bez uzycia sily = pozytywny
5
5.6.4 ;r;z%ei dgeg?azgzgtrgéﬁézm’ sita pionowa 100 N g pozytywny
s i 500 2
mebel obcigzony, drzwi, szuflady, SHAPISHoNe .2O.A’ =
5.6.5 masy catkowitej — pozytywny
klapy otwarte 5]
mebla, 300 N %
drzwi, szuflady klapy zamkniete i| sita 100 N dzialajaca g
%66 zablokowane na zewnatrz pozytywny
stateczno$¢ dynamiczna mebli na
5.6.7*/ |koétkach — mebel obcigzony, predkosc¢ 0,5 m/s pozytywny
drzwi, szuflady, klapy zamknicte

*/ - dotyczy szafy MDW/1K i MDBW/1K

Strona 3z 5

Formularz P-05/F-02




Formularz P-05/F-02
A/12.11.2013

REMODEX A TEST SPRAWOZDANIE Z BADAN NR:  57/20/01 zdnia 09.04.2020

Sp. z 0.0.

MEBLE DO PRZECHOWYWANIA — WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA

Nazwa wyrobu: Szafy medyczne 2 drzwiowe MDW/1, MDBW/1 1800/1900 x 600 x 420

1V Bezpieczenstwo konstrukcji:

p.PN-EN . Wyma- Wynik
16121 Badania Dane badawcze gania badania
5711 statyczne obcigzenie wienica sita pionowa 750 N nie dotyczy
dolnego 10 x
. sita pozioma 50 %
5.7.1.2 | wysuwanie polek e pozytywny
5.7.1.3 |wypadanie pélki sila pionowa 100 N pozytywny
obcigzenie 0,65 kg/dm?
5.7.1.4 | wytrzymatos¢ podpor potek ptyta udarowa, 1,7 kg pozytywny
10 x
5715 opc1q2en-1e pionowe drzwi o masa 30 kg BiEdGtezy
pionowej osi obrotu 10 x =
. . . - ; . O
obciagzenie poziome drzwi o sita pozioma 60 N N .
>.7.1.6 pionowej osi obrotu 10 x '8 nic dotyczy
-~
SR N
5.7.1.7 |wytrzymalos¢ klap sita ploti(())v;/(a 200N 4 nie dotyczy
wytrzymato$¢ wysuwanych sita pionowa 200 N o) .
5.7.1.8 e lementsw 10 x 3 nie dotyczy
dynamiczne zamykanie / masa powoduiaca ruch
5.7.1.9 |otwieranie wysuwanych p )3 nie dotyczy
. szuflady
elementéw
5.7.1.10 |badanie blokady szuflady sita pozi%rr;(a PN nie dotyczy
5.7.1.11 | wytrzymatos¢ konstrukcji sita p ozi(())rr)l(a SO pozytywny
mebel obcigzony
5.7.1.12 |badanie mebla na kotkach droga 1 m, 0,2 m/s pozytywny
2000 cykli
przeciazenie mebli C 2 o .
5.7.1.13 e iic anySh nadcianie obcigzenie 2,5 kg/dm = 2 nie dotyczy
wn
57114 ba}dame .odlqczanla szafki sita pionowa dziatajgca N 8 sitsdBlyezy
wiszgcej do gory 100 N o Q
wytrzymato$¢ elementow E %
5.1.7.15 |mocujacych do $ciany meble sila pozioma 200 N g 8 nie dotyczy
stojace na podtodze
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Formularz P-05/F-02
A/12.11.2013

MEBLE DO PRZECHOWYWANIA —- WYTRZYMALOSC I TRWALOSC

Nazwa wyrobu: Szafy medyczne 2 drzwiowe MDW/1, MDBW/1 1800/1900 x 600 x 420

V Badanie wytrzymatosci i trwatosci: poziom badan

p.PN-EN : Wyma- Wynik
16121 Badania Dane badawcze gania badania

wytrzymatos$¢ drazkow obcigzenie 4,0 kg/dm .

Gall odziezowych 1h nie dotyczy

6.12 wyt.rz_ymalosc haczykéw sita pionowa, 40 N nie dotyczy
odziezowych 10 x

6.13 ggfftﬁsc dezstil @ PIONOWE) Ol 40 000 cykli pozytywny
dynamiczne zamykanie/otwieranie masa m2= 3 kg

6.1.4 drzwi o pionowej osi obrotu 10 x pozytywny
dynamiczne zamykanie/otwieranie masa mo = 4 k

6.1.5 |drzwi przesuwnych i zaluzjowych 16 & nie dotyczy
poziomych

6.1.6 |rwatosé drzwi przesuwnych i 20 000 nie dotyczy
zaluzjowych poziomych

6.1.7 |trwalo$¢ klap 10 000 = nie dotyczy

6.1.8 gi‘:fi)";;élﬁz""I zaluzjowych 10 000 Q nie dotyczy

o

6.1.9 |trwalo$¢ elementéw wysuwanych 40 000 _a nie dotyczy

6.1.10 |dynamiczne zamykanie szuflady -—- (E nie dotyczy

6.1.11 |przemieszczenie dna szuflady S0 pozllgllla 60N N nie dotyczy
wytrzymato$¢ mechanizméw sita 200 N B

6.1.12 |blokowania i zatrzaskiwania w al 0 nie dotyczy
elementach wysuwanych =
wytrzymato$¢ mechanizmow .

6.1.13 |blokowania i zatrzaskiwania drzwi, s11al(2)0)? N nie dotyczy
klap i frontéw przesuwnych

6.1.14 |upadek mebla wysokos¢ spadku nie dotyczy

2 . mz obciazenie 1,5 kg/dm? 0,5 mm; 0,46%

6.1.15 |ugigcie polek 1h pozytywny

6.1.16 |odlgczanie drazka odziezowego obcigzenie 5,0 kg/dm nie dotyczy

6.1.17 |upadek tacki Wg;gk;f; s;iz:)d)lzu nie dotyczy

. . . y 3
6.1.18 | dlugotrwale obciazenie tacki phgigzeie 0’6.5 kg/dm nie dotycz
7 dni Y
Prowadzacy badania
/mgr inz. Piotr Blaszczak/
KONIEC SPRAWOZDANIA
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