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Oswiadczam, ze niniejsza deklaracje zgodnosci UE wydano na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta, ktory

deklaruje, Ze wyréb:

Typy:
Kod Basic UDI-DI:

Klasa wyrobu:

Przewidziane zastosowanie:

Spetnia majace zastosowanie
wymagania:

W celu wykazania
bezpieczenistwa i dziatania

wyrobu medycznego do oceny

zgodnosci zastosowano
nastepujace normy:

3

Bydgoszcz, dnia 03.04.2023

Stojak kroplowki SK
SK-01, SK-02, SK-03
5904126-SK/V2

Na podstawie Zatacznika VIl Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. wyrdb zostat sklasyfikowany jako
wyréb medyczny klasy |, zgodnie z reguta |.

Stojak kroplowki SK jest podstawowym wyposazeniem placowek stuzby
zdrowia. Poprzez mozliwos¢ zawieszania pojemnikow z ptynami infuzyjnymi
wspomaga przeprowadzenie infuzji dozylne;.

ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany
dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia
(WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG,
USTAWY z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych oraz

PN-EN ISO 13485:2016-04

PN-EN 1SO 13485:2016-04/A11:2022-01

PN-EN ISO 9001:2015-10

PN-EN 62366:2015-07
PN-ISO 31000:2018-08
PN-EN 1SO 14971:2020-05
PN-EN ISO 15223-1:2022-01
PN-EN 1SO 780:2016-03
PN-EN 60601-1:2011

PN-EN ISO 10993-1:2021-06
PN-EN 1SO 20417:2021-10
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